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Continuous observation of gravity with superconducting gravimeters (TT-70 # 16) has been carried out since 1993. Since 2003, 
has been updated to (CT # 043) superconducting gravimeter equipped with a small refrigerator 4K GM type. The third 
generation of a superconducting gravimeter (OSG#058) was introduced in 2010. After the introduction , the report below for 
long-term continuous operation of superconducting gravimeter (OSG#058) without maintenance for two years for the first time 




南極昭和基地では 1993 年から 10K タイプ GM 冷凍機を装備した超伝導重力計（TT-70＃16）による重力の連続観
測が初めて行われた。2003 年からは 4K タイプ GM 冷凍機を装備した液体ヘリウム再凝縮型の小型超伝導重力計
（CT＃043）に更新され、2009 年 12 月末まで連続観測を行った。これまでの超伝導重力計によって地球上の重力
を測定して地球内部の動きや地球自由振動の測定により地球の動的特性を解明しようとしている[1]。第 51 次南
極地域観測隊夏隊により第 3 世代の超伝導重力計（OSG#058）が導入され 2010 年 1 月より連続観測を開始してお






 第 51 次南極地域観測隊夏隊により第 3 世代の 4K タイプ GM 冷凍機を装備した液体ヘリウム再凝縮型の超伝導重
力計（OSG#058）が導入され 2010 年 1 月より連続観測を開始しており、今までの超伝導重力計では 1 年ごとに冷
凍機の交換と圧縮機の交換を行って来た。今回は運転状況から 2 年間連続運転を行い 2012 年 2 月に初めて冷凍機
の交換と圧縮機の交換を行った。これは超伝導重力計の連続観測としては新記録である。交換した冷凍機と圧縮
機は 53 次隊夏隊によって日本に持ち帰り、住友重機械工業によってメンテランスを行った。その結果、持ち帰っ
た時点での負荷性能試験を行ったところ１st 56.2K（60K 以下）２st 3.49K（4.2K 以下）の性能が得られ、設置
当初の値１st 52.4K、２st 3.40K からの性能劣化はほとんど無く、さらなる長期運転が可能であったことが示唆








 2010 年 1 月より連続観測を開始してからの観測データを図２に示す。上から生データ、潮汐、トレンド、気圧
変動、残差の順である。2 年間、欠測も無く、ステップも生じていない。南極昭和基地のブリザードによる気圧変
動の激しさが見られ最大で 60hpa もの変動があり、1 日で 40 hpa もの変動が生じる時もある。トレンドは年周期
などが観測されているが今後の解析が期待される。このように 2 年間の連続観測でデータにステップが無く、ノ








 超伝導重力計(OSG#058)の今後の課題としては、現在、容器内圧は 0.07Psi になるように制御されているが、急
激な気圧変動により気圧が 980hpa を通過するときに容器内圧が低下し、ヒーターが連動して内圧を上げようとす
るが、そのとき図３に示すように Tilt PWR も影響を受けて優乱状態になることである。容器内圧が 0.07Psi のと
き制御電流は 27mA 程度であるが、容器内圧が低下して場合は最大で 42mA 程度となる。この状態の解決策として















                                  
 



















                                                   
 
 
Figure 2. Two years observed data of superconducting gravimeter.                Figure 3.  Vibration of Tilt PWR. 
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